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B R U K S A N V I S N I N G

 U N D E R T O A

 Produktet kan resirkuleres i sin helhet. 

Du • nner mer informasjon om dette på 

www.ergoseat.no

Produkt :    Ansvarlig terapeut :

Spesialtilpasset til :   HMS :

Tilbudsnr :    Leveringsdato :

Gratulerer med et UnderToa understell fra 

Ergoseat. Vi håper du vil være fornøyd 

med understell og funksjonaliteten enten 

du er den som skal sitte i setet,  du er 

ledsager eller forelder. Det er viktig at du 

setter deg inn i denne bruksanvisningen 

før dette understell tas i bruk. For at andre 

skal ha samme nytte av dette heftet 

som du har, vær god og sett det tilbake i 

plastlommen der du fant det. 
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1 .  S J E K K  S I K K E R H E T

Sett alltid sikkerhet først. Sjekk at hjulene på 

Understellet er låst, og at setet er godt festet 

til understellet.

BL A

T I L P A S S I N G E R

Riktig posisjonering er avgjørende for at produktet skal fungere optimalt 

for brukeren! 

2 .  E N D R E  R Y G G V I N K E L

Tilt setet bakover ved å trekke opp 

hendelen i bakkant av sete, beveg 

så ryggen til ønsket posisjon, 

slipp deretter      

justerings hendelen !
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3 .  J U S T E R I N G  A V 
A R M L E N

Armlens høyde kan justeres i 

høyde, ved enkle grep. 

På armlene armen er det 2 

stk 6mm umbrako. Løs disse til 

inngrepet på armen kan vries.

når ønsket posisjon er valgt, til 

se at armen er i inngrep. skru 

da til de to 6mm ubrako.

Armlenepads

Armlenepads kan lett justeres i lengde retning. Dette gjøres ved å bevege dem 

i lenge reting, 
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3 .  G J U S T E R I N G  A V  F O T T B R E T T

Høyden  på fotbrettet justeres ved å  løsne 1 stk 6mm ubrako. Beveg så fot 

brettet til ønsket posisjon. Skru så til 6mm ubrakoen 

Vinkel  på fot stangen kan også justeres. Det gjøres ved å løsne 1 stk 6mm 

ubrako. Beveg så fot stangen til ønsket posisjon. Skru så til 6mm ubrakoen 

 ! For vinkel justering

 ! For høyde justering
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V E D L I K E H O L D S A N V I S N I N G

Kontroll av slitasje

 Kontroller alltid festepunkter, ! kserings- og posisjoningsbånd 

for slitasje før anvendelse. Tilbehør som er montert på setet 

(nakkestøtte, armlen, fotbrett mm) bør sjekkes jevnlig og 

etterstrammes ved behov.

Ettertilpasning

 Mindre justeringer og korreksjoner kan utføres i setet. Dette må 

foretas av Ergoseat sin representant eller i samråd med denne.
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R E N G J Ø R I N G S R U T I N E R

Daglig renhold

 ! For å forebygge kalkavleiring, og ansam-

ling av såpe og sjamporester bør setet 

og understell jevnlig tørkes av.
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